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Storage Condition

Operation Temperature: 10°C~40°C (50°F~104°F)
Operation Humidity: Under 85% R.H.

Storage Temperature: -10°C~50°C (14°F~122°F)
Storage Humidity: Under 85% (Non-condensing)

This device carries a limited warranty of one year from the date of delivery.
The warranty applies to the device only, and the accessories are not covered
by this warranty.

During the warranty period, defective items will be repaired or replaced at no
charge. Any evidence of misuse, abuse, alternations, or externally caused
damage may have this warranty invalid.

For more information, please contact the manufacturer.

The service life of the device is 3 years.

1. Children should use this product under the assistance of adults.

2. Child with nose/eyes/ears allergies, rhinitis, heart disorders, sensitive skin
and acute diseases should consult a doctor before using.

3. This product is only used for cleaning nasal secretions, please do not use it
for other purposes.

4. If feeling unwell while using this product, please stop using immediately,
and check whether there is improper operation, or the product isn’t suitable for
your baby.

5. Remove the battery if discarding the product. Remove the battery:

(DCut off the power supply.

(2)0pen the outer casing.
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Lagerungsbedingungen

Betriebstemperatur: 10°C~40°C (50°F~104°F)
Betriebsluftfeuchtigkeit: Unter 85% r.F.

Lagertemperatur: -10°C~50°C (14°F~122°F)
Lagerungsfeuchtigkeit: Unter 85% (nicht kondensierend)

Fur dieses Gerat gilt eine begrenzte Garantie von einem Jahr ab dem
Lieferdatum. Die Garantie gilt nur fiir das Gerat, das Zubehor ist von dieser
Garantie nicht abgedeckt.

Wahrend der Garantiezeit werden defekte Teile kostenlos repariert oder
ersetzt. Jegliche Anzeichen von Missbrauch, Abanderungen oder auRerlich
verursachten Schaden kénnen zum Erléschen der Garantie fiihren.

Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Lebensdauer

Die Lebensdauer des Gerats betragt 3 Jahre.

1. Kinder sollten dieses Produkt nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
2. Kinder mit Nasen-/Augen-/Ohren-Allergien, Schnupfen, Herzerkrankun-
gen, empfindlicher Haut und akuten Erkrankungen sollten vor der Anwendung
einen Arzt konsultieren.

3. Dieses Produkt ist nur fiir die Reinigung von Nasensekret gedacht, bitte
verwenden Sie es nicht fiir andere Zwecke.

4. Wenn Sie sich unwohl fiihlen, wahrend Sie dieses Produkt benutzen, héren
Sie bitte sofort auf, es zu benutzen und tberpriifen Sie, ob das Produkt nicht
fir Inr Baby geeignet ist oder nicht richtig funktioniert.

5. entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Produkt entsorgen. Entfernen Sie
die Batterie:
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Overview

The Easy@Home baby nasal aspirator helps parents to safely and naturally
clean baby's nasal cavity for unobstructed breathing. The nasal aspirator has
3-level suction intensity to clean dried mucus of different volume and excess
phlegm. lts soft suction prevents from disturbing infants sleep. The
Easy@Home baby nasal aspirator is an effective childcare kit.

Product Components

Contents:

1 * Baby Nasal Aspirator

2 * Silicone Suction Nozzles
1* Tweezer 1* Brush
1 * Charging Cable

2 * Replaceable Sponges

1* Manual
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(3Remove the battery. Waste batteries should be disposed of to professional
institutions.

6. Avoid children playing with device as its accessories may cause choking
hazard.

7. Do not microwave the product or any part of it.

8. Do not probe the aspirator too far into the nostril.

9. Do not use while charging.

10. Make sure to turn off the power before taking apart the suction nozzle and
storage bin.

Product Parameters

Product Name Baby Nasal Aspirator Vacuum Intensity 255 kPa
Model Number DZ2101A Flow 2221PM

Input Voltage 5V =1000mA Battery Capacity 800 mAh

Rated Power 35W Working Time About 60 mins
Working Current 650 mA Weight 150g
Executive Standard | GB 4706.1-2005; GB4706.15-2008 Product Size 147 x 48 x 69.4 mm

Troubleshooting

Problem description

Problem analysis Solution

The battery is too low, or the circuitis | Try to tum on the device

Fail to tum on faulty. again after charging it.

Check suction nozzle and

Eciiiieg=iElicclieal storage bin installation.

Improper suction nozzle installation.
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Der Easy@Home Baby-Nasensauger hilft Eltern, die Nasenhéhle ihres Babys
sicher und natiirlich zu reinigen, damit es ungehindert atmen kann. Der
sichtbare Nasensauger hat eine 3-stufige Saugintensitdt, um getrockneten
Schleim mit unterschiedlichem Volumen und Uberschiissigen Schleim zu
entfernen. Seine sanfte Absaugung verhindert, dass der Schlaf des Kindes
gestort wird. Die Kamera des Nasensaugers ermdglicht es den Eltern, die
Nasenhohle des Babys genau zu beobachten. Der Easy@Home sichtbare
Baby-Nasensauger ist ein effektiver Mechanismus zur Kinderbetreuung.

Prod mponenten

Inhalt:

1 * Baby-Nasensauger

2 * Silikon-Saugdisen

1 * Pinzette 1 * Blrste

1 * Ladekabel (Adapter nicht enthalten)
2 * Auswechselbare Schwamme

1 * Handbuch

(DSchalten Sie die Stromzufuhr ab.

@0ffnen Sie das dulere Gehause.

(3Herausnehmen der Batterie. Entsorgen Sie Altbatterien bei professionellen
Einrichtungen.

6. Vermeiden Sie, dass Kinder mit dem Geréat spielen, da das Zubehor
Erstickungsgefahr birgt.

7. Erhitzen Sie das Gerat oder Teile davon nicht in der Mikrowelle.

8. Fiihren Sie den Sauger nicht zu weit in das Nasenloch ein.

9. Nicht wahrend des Aufladens verwenden.

10. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie
die Saugduse und den Aufbewahrungsbehalter abnehmen.

Produkt-Parameter

Produktname Baby ki Intensitat 255 kPa
Modell Nummer Dz2101A Durchfluss 222LPM
Eingangsspannung 5V ==1000mA Batteriekapazitat 800 mAh
Nennleistung 35W Betriebszeit Etwa 60 Minuten
Arbeitsstrom 650 mA Gewicht 1509

Executive-Standard GB 4706,1-2005; GBA4706,15-2008

Problembeschreibung

Produktgrofe 147 x 48 x 69,4 mm

Analyse des Problems Lésung

Der Akku ist zu schwach, oder der |Versuchen Sie, das Gerat

Schaltet sich nichtein | g cpaltkreis ist defekt. nach dem Aufladen wieder einzuschalten.

Uberpriifen Sie die Installation der Saugdiise

Die Saugstarke ist zu schwach | Falsche Installation der Saugdiise. T ringsbeh &fiers!

Versuchen Sie, die WiFi-Verbindung
erneut und stellen Sie sicher,
dass kein anderes Telefon in der Néhe
angeschlossen ist.

Kamera defekt WiFi:
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Panoramica Generale

L'aspiratore nasale per bambini della Easy@Home aiuta i genitori a pulire in
modo sicuro e naturale la cavita nasale dei bambini per una respirazione
senza ostruzioni. L'aspiratore visivo nasale dispone di 3 livelli di intensita di
aspirazione per asciugare muco di vario volume e catarro in eccesso. La sua
morbida aspirazione evita di disturbare il sonno del bebe. La telecamera
dell'aspiratore nasale consente ai genitori di osservare chiaramente la cavita
nasale del bebé. L'aspiratore visivo nasale per bambini della Easy@Home &
un pratico meccanismo di assistenza all'infanzia.

Componenti del Prodotto

Contenuto:

1 * Aspiratore Nasale per Bambini

2 * Ugelli di Aspirazione in Silicone

1 * Pinzetta 1 * Spazzola

1 * Cavo per Ricarica (I'adattatore non € incluso)
2 * Spugnette Ricambio

1* Manuale

Night Light

Replaceable Nozzle

Vent

Power/Suction Level
Button
Suction Button

Power Reminder

)
= Charging Port
&

s

Standard nozzle Extra thin nozzle
Suitable for sucking shallow nose Suitable for deep suction

Step 1: Choose a suitable nozzle.

Please choose a suitable size nozzle for your child. If child’s nasal cavity is
thin or for deeper suction, then choose the thin nozzle. Choose the standard
nozzle for regular suction or a shorter nose cavity.

Step 2: Clean the nasal secretions.

(1) There are three-level intensities of suction, weak, medium and strong.
Press and hold for a while until the power reminder shines. Click the power
button to choose a suitable suction intensity.

(2) Aim into the nasal cavity to suck the secretions and press steadily the
suction button when sucking the nasal secretions.
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Q&A

Q1: What should | do if the nasal secretion is dry and stubborn?

A1: Don’t compress baby’s nose because the dry secretions may hurt his or
her nasal cavity. It is recommended to immerse Q-tips for children in clean
water until it gets wet and wipe softly in nasal cavity to soften the secretions.
Otherwise, parents can use the nasal aspirator after the baby bath as the

water vapor from the bath will soften secretions.

Q2: What should | pay attention to when using a nasal aspirator?

A2:

1) Avoid probing the suction nozzle too deep into the nostril when using to
avoid accidentally hurting the nasal cavity.

2) The suction nozzle should be as close as possible to the secretions, and it
will suck out dried mucus more easily.

3) If feeling unwell during the use of this product, please stop using
immediately, and check whether there is improper operation, or the product

isn't suitable for your baby.

Q3: What should | do if the baby still has nasal congestion after suction?

A3: If parents confirm the nostrils are free of secretions but baby still has
nasal congestion, parents can apply a warm towel on the baby’s nose. This
will relieve the symptoms of nasal congestion temporarily. Also try to adjust
baby's position: lie on left side when the right nose is congested, lie on right
side when the left nose is congested. This will have as temporary alleviation.

If any concerns, consult a doctor immediately.
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Nachtlicht

Auswechselbare Diise

Entliftung

Power/Saugstufen-Taste
Absaugungstaste

Energie-Erinnerung

=
= Aufladestation
o

s

Standard-Duse Extra diinne Duse
geeignet fiir das Saugen geeignet fir Tiefe absaugung
flacher Nasen

Schritt 1: Wahlen Sie eine geeignete Diise.

Bitte wahlen Sie eine geeignete DiisengroRe fir |hr Kind. Wenn die
Nasenhohle lhres Kindes diinn ist oder Sie tiefer saugen mochten, wahlen Sie
die diinne Diuse. Wahlen Sie die Standarddise fir normales Saugen oder
eine kirzere Nasenhohle.

Schritt 2: Reinigen Sie das N kret.

(1) Es gibt drei Saugstarken, schwach mittel und stark. Halten Sie eine Weile
gedriickt, bis die Power-Erinnerung leuchtet. Klicken Sie auf die
Ein/Aus-Taste, um eine geeignete Saugintensitat auszuwahlen.

(2) Zielen Sie in die Nasenhdhle, um die Sekrete abzusaugen, und driicken
Sie wahrend des Absaugens der Nasensekrete stetig auf den Saugknopf.

Fragen und Antworten

F1: Was soll ich tun, wenn das Nasensekret trocken und hartnackig ist?

A1: Driicken Sie die Nase des Babys nicht zusammen, weil das trockene
Sekret seine Nasenhohle verletzen kénnte. Es wird empfohlen, Wattestab-
chen fiir Kinder in sauberes Wasser zu tauchen, bis sie nass sind, und sanft
ber die Nasenhohle zu wischen, um das Sekret aufzuweichen. Andernfalls
kénnen die Eltern nach dem Baden des Babys einen Nasensauger
verwenden, da der Wasserdampf des Bades die Sekrete aufweicht.

F2: Worauf muss ich bei der Verwendung eines Nasensaugers achten?

A2:

1) Vermeiden Sie es, die Saugdtse zu tief in das Nasenloch zu stecken, um
die Nasenhdhle nicht versehentlich zu verletzen.

2) Die Saugdise sollte so nah wie moglich am Sekret sein, damit der
getrocknete Schleim leichter abgesaugt werden kann.

3) Wenn Sie sich wahrend der Verwendung dieses Produkts unwohl fihlen,
héren Sie bitte sofort damit auf und Uberpriifen Sie, ob eine unsachgemale
Bedienung vorliegt oder das Produkt nicht fiir hr Baby geeignet ist.

F3: Was soll ich tun, wenn das Baby nach dem Absaugen immer noch
verstopfte Nasen hat?

A3: Wenn die Eltern bestatigen, dass die Nasenlocher frei von Sekret sind,
das Baby aber immer noch eine verstopfte Nase hat, kénnen die Eltern ein
warmes Handtuch auf die Nase des Babys legen. Dadurch werden die
Symptome der Nasenverstopfung voriibergehend gelindert. Versuchen Sie
auch, die Position des Babys anzupassen: Legen Sie es auf die linke Seite,
wenn die rechte Nase verstopft ist, und auf die rechte Seite, wenn die linke
Nase verstopft ist. Dies kann voriibergehend Erleichterung verschaffen.
Wenn Sie Bedenken haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Luce di riempimento

Ugello sostituibile
Sfiato

Tasto Livello Potenza/Aspirazione

Tasto Aspirazione
Promemoria Potenza

Porta Ricarica

Indicazioni per I'Uso
Ugello standard Ugello super sottile
adatto per succhiare il naso adatto per aspirazioni profonde
poco profondo

Passo 1: Scegliere I'ugello adatto.

Si prega d scegliere i l'ugello adatto per dimensioni al vostro bambino.
Qualora la cavita nasale fosse sottile o per aspirazioni piti profonde, scegliere
ugelli sottili. Scegliere ugelli standard per aspirazioni normali o per cavita
nasali piu corte.

Passo 2: Pulire le secrezioni nasali.

(1) Ci sono tre livelli di intensita di aspirazione, medio debole e forte. Tenere
premuto per un po' finché non si accende il promemoria di alimentazione.
Fare clic sul pulsante di accensione per scegliere un'intensita di aspirazione
adeguata.

(2) Puntare nella cavita nasale per aspirare le secrezioni e premere costante-
mente il pulsante di aspirazione durante I'aspirazione delle secrezioni nasali.

(3) If you want to pause suction just stop pressing the suction button.The
suction nozzle should be as close as possible to the secretions, and it will
suck out dried mucus more easily.

Note:

DO NOT use it to clean baby’s other physical body parts, such as ear cavity,
eyes or oral cavity.

Please clean the nozzle and storage bin to avoid bacterial infection after using
every time.

Night Light Mode

The nasal aspirator has a night light mode which shines with a colorful light to
attract the baby’s attention and comfort the baby. Turn on the device and
quickly press the power button 4 times to get this mode.

Charging Reminder

Low battery: Three indicator lights shining at the same time means the device
in low battery and it will turn off automatically after 90 seconds.

Charging: Three indicator lights shining circularly means the device currently
charging.

Full charged: Three indicator lights steadily shining brightly at the same time
means the device has a full battery.

Automatic Shut-down
The aspirator will shut-off automatically if no operation for 10 minutes after
turning on.
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EMC Information

The product conforms to test standard(s) : BS EN IEC 55014-1:2021.

Emission

Test item Test method

Continuous disturbance

Discontinuous disturbance

Magnetic field strength BS EN IEC 55014-1

Disturbance power

Radiated emission

Immunity (BS EN IEC 55014-2)

Test item Test method

Electrostatic discharges IEC 61000-4-2
Fast transients IEC 61000-4-4
Infected currents IEC 61000-4-6
Radio frequency electromagnetic field IEC 61000-4-3
Surges IEC 61000-4-5

Voltage dips IEC 61000-4-11
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(3) Wenn Sie die Absaugung unterbrechen mochten, hoéren Sie einfach auf,
die Saugtaste zu driicken. Die Saugdiise sollte so nah wie mdglich am Sekret
sein und saugt getrockneten Schleim leichter ab.

Hinweis:

Verwenden Sie es NICHT, um andere Korperteile des Babys zu behandeln, wie
z. B. die Ohren, Augen oder die Mundhéhle.

Bitte reinigen Sie die Dise und den Aufbewahrungsbehélter nach jedem
Gebrauch, um eine bakterielle Infektion zu vermeiden.

Nachtlicht-Modus

Der Nasensauger verfiigt Uiber einen Nachtlichtmodus, der mit einem bunten
Licht leuchtet, um die Aufmerksamkeit des Babys zu erregen und es zu
beruhigen. Schalten Sie das Gerat ein und driicken Sie schnell die
Power-Taste 4 mal, um diesen Modus zu erhalten.

Ladeerinnerung

Niedriger Batteriestand: Drei gleichzeitig leuchtende Anzeigelampen bedeuten,
dass das Gerat einen niedrigen Batteriestand aufweist und sich nach 90
Sekunden automatisch ausschaltet.

Wird aufgeladen: Drei kreisférmig leuchtende Anzeigeleuchten bedeuten, dass
das Gerat gerade aufgeladen wird.

Voll geladen: Wenn drei Kontrollleuchten gleichzeitig hell leuchten, ist der Akku
des Geréts voll.

Aut ische Abschal
Der Sauger schaltet sich automatisch ab, wenn er 10 Minuten nach dem
Einschalten nicht benutzt wird.

EMC-Informationen

Das Produkt entspricht der/den Priifnorm(en): BS EN IEC 55014-1:2021.

Emission

Priifgegenstand Prifverfahren

Kontinuierliche Stérung

Diskontinuierliche Stérung

Magnetische Feldstarke BS EN IEC 55014-1

Leistung der Stérung

Gestrahlte Emission

Storfestigkeit (BS EN IEC 55014-2)

Prifgegenstand Prufverfahren
Elektrostatische Entladungen IEC 61000-4-2
Schnelle Transienten IEC 61000-4-4
Infizierte Strome IEC 61000-4-6
Hochfrequente elektromagnetische Felder IEC 61000-4-3
Uberspannungen IEC 61000-4-5

Spannungseinbriiche IEC 61000-4-11

(3) Se vuoi mettere in pausa l'aspirazione, smetti di premere il pulsante di
aspirazione. L'ugello di aspirazione dovrebbe essere il pit vicino possibile alle
secrezioni e aspirera piu facilmente il muco secco.

Nota Bene:

NON usarlo per pulire altre zone del corpo del bambino, tipo le cavita delle
orecchie, degli occhi o quella orale.

Si prega di pulire bene I'ugello ed il suo contenitore di stoccaggio per evitare
infezioni batteriche dopo averlo usato ogni volta.

Modalita luce notturna

L'aspiratore nasale € dotato di una modalita di illuminazione notturna che
brilla con una luce colorata per attirare I'attenzione del bambino e confortarlo.
Accendere il dispositivo e premere rapidamente il pulsante di accensione 4
volte per attivare questa modalita.

Promemoria per Ricarica

Batteria Bassa: Se tre spie luminose lampeggiano insieme vuol dire che
I'apparecchio ha una batteria con bassa carica e si spegnera automaticamente
dopo 90 secondi.

Ricarica: Se tre spie luminose lampeggiano circolarmente vuol dire che
I'apparecchio al momento & in ricarica.

Carica completata: Se tre spie luminose sono accese in modo fisso insieme
vuol dire che I'apparecchio ha la batteria completamente carica.

Spegnimento Automatico
L'aspiratore si spegnera automaticamente qualora non venisse effettuata
alcuna operazione in 10 minuti dopo la sua accensione.
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Cleaning and Maintenance

1. Remove the nozzle and storage bin. Gently remove the nozzle and then
unscrew the storage bin by turning counterclockwise.

‘ storage bin

2. Cleaning methods shown as the following picture.

Nozzle
@ Water rinse

@ Wipe by alcohol

@ High temperature sterilization (under 220°C)

> Brush
Body of aspirator ~ Storage Bin

For cleaning the flutes of
Wipe by softcloth @ Water rinse

Storage bin

@ Wipe by alcohol
@ High temperature sterilization (under 100°C)

3. Just rinse the replaceable sponge with water, please do not disinfect at
high temperature. If you need to replace the sponge, you can refer to step 1
to unscrew the storage bin and fit the complimentary replacement sponge.

Note: Please clean the sponges after everytime use. If the sponges too diry
to clean please replace on time.
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Explanation of symbols
:ue;?g:\tuayfrom M Manufacturer

Keep dry [Ec[rer]

/
v

Date of manufacture | =/

Y

Batch code e C

Refer to instruction

sc
CE marking of 27| Temperature limit of
manual s
e

conformity -10°C~50°C (14°F~122°F)

UKCA marking Authorized representative

Recyclable of conformity in the United Kingdom

Consult instructions

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
for use

B9 EE
1 85 fm

J@althcare-m.emager.com

Questions or Comments?

E-mail: service@healthcare-manager.com
Distributed by: Easy Healthcare Corporation
360 Shore Dr. Burr Ridge, IL US 60527
Made in China

Scan the code to get
the manual in more
languages.

UK C€ X
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Reinigung und Wartung

1. Entfernen Sie die Diise und den Aufbewahrungsbehalter. Entfernen Sie die
Duse vorsichtig mit den Fingern und schrauben Sie dann den
Aufbewahrungsbehalter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab.

‘ Aufbewahrungskiste

N

. Die Reinigungsmethoden sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Diise
@ Mit Wasser abspillen

@ Abwaschen mit Alkohol

@ Sterilisation bei hoher Temperatur (unter 220°C)

>
Kérper des Aufbewahrungskiste Biirste
Absaugers @ Mit Wasser abspiilen Zum Reinigen der Rollen
Mit weichem @ Abwaschen mit Alkohol des Storage-Behélters
Lappen ° I bei hoher (unter 100°C)

3. Splilen Sie den austauschbaren Schwamm einfach mit Wasser aus, bitte nicht
bei hohen Temperaturen desinfizieren. Wenn Sie den Schwamm ersetzen
mussen, kénnen Sie sich auf Schritt 1 beziehen, um den Aufbewahrungsbehalter
abzuschrauben und den kostenlosen Ersatzschwamm einzusetzen.

Hinweis: Bitte reinigen Sie den Schwamm nach jedem Gebrauch. Wenn der
Schwamm zu schmutzig ist, um gereinigt zu werden, ersetzen Sie ihn bitte
rechtzeitig.

Symbolerklarung
Datum d 9| vor sonnentiont
m der r Sonnen!
i /:i\ schatzen “ Hersteller

Sy
Chargen-code
Gemeinschaft
src
Siehe CE = von
i der e -10°C~50°C (14°F~122°F)

Autorisierter
Vertreter im U K UKCA-
ini c n Konformitatskennzeichnung

Bevollméachtigter Vertreter

Trocken halten in der Europaischen

[[ux [rer]

Koénigreich

=l JERE

konsultieren

Gebrauchsanweisung E WEEE (Waste Electrical und elektronische Geréte)
—

J@althcare-ﬁ\anager.com

Fragen oder Kommentare?

E-mail: service@healthcare-manager.com
Vertrieb durch: Easy Healthcare Corporation
360 Shore Dr. Burr Ridge, IL US 60527
Made in China

Scannen Sie den Code, um
das Handbuch in weiteren
Sprachen zu erhalten.

uKCeH
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Pulizia e Manutenzione

1. Rimuovere l'ugello ed il contenitore per stoccaggio. Rimuovere delicatamente
l'ugello con le dita e poi svitare il contenitore per stoccaggio girando in senso
antiorario.

‘ Contenitore per stoccaggio

2. Usare le modalita di pulizia come mostrato nella figura seguente.

Ugello

@ Sciacquare con acqua

@ Pulire con alcol

@ Sterilizzazione ad alta temperatura (sotto 220°C)

Corpo Contenitore per Stoccaggio Spazzola
dellaspiratore @ Sciacquare con acqua Per pulire i condotti del
Pulieconun @ Pulire con alcol contenitore per stoccaggio
panno morbido @ gterilizzazione con alta temperatura (sotto 100°C)

3. Basta sciacquare la spugna sostituibile con acqua, non disinfettare ad alta
temperatura. Se & necessario sostituire la spugna, fare riferimento al passaggio
1 per svitare il contenitore e inserire la spugna sostitutiva gratuita.

Nota: pulire la spugna dopo ogni utilizzo. Se la spugna & troppo sporca per
essere pulita, sostituirla in tempo.
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Condizioni per Stoccaggio

Temperature di Funzionamento: da 10°C~40°C (50°F~104°F)
Umidita Funzionamento: Meno di 85% R.H.

Temperature di Stoccaggio: da -10°C~50°C (14°F~122°F)
Umidita di Stoccaggio: Meno di 85% (Non-condensante)

Questo apparecchio dispone di una garanzia limitata ad un anno dalla data di
consegna. La garanzia si applica solo all’apparecchio e gli accessori non
sono coperti da questa garanzia.

Durante il periodo di garanzia, gli articoli difettosi verranno riparati o sostituiti
senza alcuna spesa. Qualsiasi evidenza di uso improprio, abuso, alterazione
o di danni esterni causati potrebbero rendere non valida questa garanzia.
Per ulteriori informazioni, prego contattare il fabbricante.

Vita Utile

La vita utile dell'apparecchio arriva a 3 anni.

Avvertenza

1. | bambini dovrebbero usare questo prodotto solo con l'aiuto di adulti.

2. Per bambini che soffrono di allergie nasali/oculari/alle orecchie, riniti,
malattie cardiache, pelli sensibili e malattie acute bisognerebbe consultare un
medico prima dell'uso.

3. Questo prodotto va solo usato per la pulizia delle secrezioni nasali, si prega
di non usarlo per altri scopi.

4. Qualora non ci si sentisse bene mentre si usa questo prodotto, smettere
immediatamente di usarlo e controllare se fosse avvenuta qualche funziona-
mento improprio, o se tale prodotto non vada bene per il vostro bambino.
5.Rimuovere la batteria se si butta via il prodotto. Rimuovere la batteria:
(DTogliere I'alimentazione.
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Conditions de stockage

Température de fonctionnement: 10°C~40°C (50°F~104°F)
Humidité de fonctionnement: Moins de 85% d'humidité relative.
Température de stockage: -10°C~50°C (14°F~122°F)

Humidité de stockage: Moins de 85% (sans condensation)

Cet appareil bénéficie d'une garantie limitée d'un an a compter de la date de
livraison. La garantie s'applique uniquement a I'appareil, et les accessoires ne
sont pas couverts par cette garantie.

Pendant la période de garantie, les articles défectueux seront réparés ou
remplacés sans frais. Toute preuve de mauvaise utilisation, d'abus,
d'altérations ou de dommages causés de I'extérieur peut entrainer I'annulation
de cette garantie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant.

Durée de vie

La durée de vie de I'appareil est de 3 ans.

1. Les enfants doivent utiliser ce produit sous I'assistance d'adultes.

2. Les enfants souffrant d'allergies du nez/des yeux/des oreilles, de rhinite, de
troubles cardiaques, de peau sensible et de maladies aigués doivent
consulter un médecin avant de |'utiliser.

3. Ce produit est uniquement utilisé pour nettoyer les sécrétions nasales,
veuillez ne pas I'utiliser a d'autres fins.

4. Si vous avez des inquiétudes pendant I'utilisation de ce produit, arrétez
immédiatement de lutiliser et vérifiez s'il ne s'agit pas d'un mauvais
fonctionnement ou si le produit ne convient pas a votre bébé.

5. Retirez la batterie si vous mettez le produit au rebut. Retirez la batterie:
(DCoupez I'alimentation électrique.
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Condic de Almacenamiento

Temperatura de funcionamiento: 10°C~40°C (50°F~104°F)

Humedad de operacion: Por debajo del 85% de H.R.

Temperatura de almacenamiento: -10°C~50°C (14°F~122°F)

Humedad de Aimacenamiento: Por debajo del 85% (sin condensacion)

Este aparato tiene una garantia limitada de un afio a partir de la fecha de
entrega. La garantia se aplica Unicamente al aparato, y los accesorios no
estan cubiertos por esta garantia.

Durante el periodo de garantia, los elementos defectuosos seran reparados o
sustituidos sin coste alguno. Cualquier evidencia de mal uso, abuso,
alteraciones o dafios causados externamente puede invalidar esta garantia.
Para mas informacion, péngase en contacto con el fabricante.

Vida util

La vida util del dispositivo es de 3 afios.

1. Los nifios deben utilizar este producto bajo la asistencia de adultos.

2. Los nifios con alergias a la nariz/ojos/ojos, rinitis, trastornos cardiacos, piel
sensible y enfermedades agudas deben consultar a un médico antes de
utilizarlo.

3. Este producto sélo se utiliza para la limpieza de las secreciones nasales,
por favor no lo utilice para otros fines.

4. Si se siente mal mientras utiliza este producto, deje de usarlo inmediata-
mente y compruebe si el funcionamiento es incorrecto o si el producto no es
adecuado para su bebé.

5.Retire la bateria si va a desechar el producto. Retire la bateria:

(DCorte la alimentacién eléctrica.
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@Aprire l'involucro esterno.

(3Rimuovere la batteria. Le batterie da buttare andrebbero smaltite usando
enti professionali.

6. Evitare che i bambini giochino con questo apparecchio dato che i suoi
accessori potrebbero causare pericoli di soffocamento.

7. Non inserire questo prodotto o alcuna sua parte in forni a microonde.

8. Non inserire I'aspiratore troppo in profondita nelle narici.

9. Non usare mentre sta ricaricandosi.

10. Assicurarsi di aver scollegato |'alimentazione porima di smontare I'ugello
di aspirazione e il contenitore per stoccaggio.

Parametri del Prodotto

Nome del Prodotto Aspiratore Nasale per Bambini Intensita di Aspirazione 255 kPa
Numero Modello DZ2101A Flusso z22LPM
Tensione in Ingresso 5V ==1000mA Capacita Batteria 800 mAh
Potenza Nominale 35w Durata di Funzionamento | Circa 60 minuti
Corrente di Lavoro 650 mA Peso 1509
Standard esecutivo GB 4706,1-2005; GB4706,15-2008 Dimensioni Prodotto: | 147 x 48 x 69,4 mm

Ricerca asti

Descrizione del problema

Analisi del problema Soluzione

Batteria troppo bassa, 0
circuito difettoso

Cercare di riprovare ad accenderlo

Non si accende rove
dopo averlo ricaricato.

Intensita di aspirazione Installazione impropria Controllare ['installazione dell'ugello di
troppo debole dell'ugello di aspirazi i edel itore di

Cercare di nuovo di ricollegare il WiFi.
Connessione WiFi non riuscita. Assicurarsi che nessun cellulare vicino
sia connesso.

Telecamera guasta
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L'Easy@Home Aspirateur Nasal Visuel pour Bébé aide les parents a nettoyer
naturellement et en toute sécurité les fosses nasales de leur bébé afin de
faciliter sa respiration.

L'aspirateur nasal visible posséde 3 niveaux d'intensité d'aspiration pour
nettoyer le mucus séché de différents volumes et I'excés de glaire. Son
aspiration douce évite de perturber le sommeil du nourrisson. La caméra de
I'aspirateur nasal permet aux parents d'observer clairement la fosse nasale de
leur bébé. L'Easy@Home Aspirateur Nasal Visuel pour Bébé est un
mécanisme efficace de soins pour les enfants.

Composants du produit

Contenu:

1 * Aspirateur nasal pour bébé

2 * Embouts d'aspiration en silicone

1 * Pince a épiler 1 * Brosse

1 * Cable de chargement (adaptateur non inclus)
2 * Eponges remplagables

1 * Manuel

@Ouvrir le boftier extérieur.

(3Sortez la batterie. Les batteries usagées doivent étre éliminées auprés
d'institutions professionnelles.

6. Evitez que les enfants jouent avec I'appareil car ses accessoires peuvent
présenter un risque d'étouffement.

7. Ne pas mettre le produit ou une partie de celui-ci au micro-onde.

8. Ne pas introduire I'aspirateur trop loin dans la narine.

9. Ne pas utiliser pendant la charge.

10. Veillez a éteindre I'appareil avant de démonter I'embout d'aspiration et le
bac de stockage.

Nom du produit Aspirateur Nasal pour Bébé Intensité du vide 255kPa
Numéro de modele DZ2101A Débit z22LPM
Tension d'entrée 5V =1000mA Capacité de la batterie 800 mAh
Puissance nominale 35W Temps de travail Environ 60 minutes
Courant de travail 650 mA Poids 1509
Normes de mise en ceuvre | GB 4706,1-2005; GB4706,15-2008 Taille du produit 147 x 48 x 69,4 mm

Description du probléme

Analyse du probléme Solution

La batterie est trop faible ou
le circuit est défectueux.

Essayez de remettre 'appareil en

Echecdalmage) marche aprés I'avoir rechargé.

Vérifiez l'installation de I'embout
d'aspiration et du bac de stockage.

Lintensité de laspiration | Installation incorrecte de
est trop faible Iembout d'aspiration.

Essayez de vous reconnecter au WiFi.
Assurez-vous qu'un autre téléphone &
proximité n'est pas connects.

Appareil photo défectueux | La connexion Wifi a échous.
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Descripcion general

El aspirador nasal para bebés Easy@Home ayuda a los padres a limpiar la
cavidad nasal del bebé de forma segura y natural para que pueda respirar sin
obstaculos. El aspirador nasal visible tiene 3 niveles de intensidad de succion
para limpiar la mucosidad seca de diferente volumen y el exceso de flema. Su
suave succion evita que se perturbe el suefio del bebé.

La camara del aspirador nasal permite a los padres observar claramente la
cavidad nasal del bebé. El aspirador nasal visible para bebés Easy@Home
es un mecanismo eficaz para el cuidado de nifios.

Componentes del Producto

Contenido:

1 * Aspirador nasal para bebés

2 * Boquillas de succion de silicona

1 * Pinza 1 * Cepillo

1 * Cable de carga (adaptador no incluido)
2 * Esponjas reemplazables

1 * Manual

@Abra la carcasa exterior.

(3Retire la bateria. Las baterias de desecho deben ser eliminadas en
instituciones profesionales.

6. Evite que los nifios jueguen con el dispositivo ya que sus accesorios
pueden causar peligro de asfixia.

7. No caliente el producto ni ninguna de sus partes en el microondas.

8. No introduzca el aspirador demasiado en la fosa nasal.

9. No utilice mientras se esta cargando.

10. Asegurese de desconectar la alimentacion antes de desmontar la boquilla
de aspiracion y el deposito.

Parametros del producto

Nombre del producto | Aspirador nasal para bebés visible Intensidad de vacio >55kPa
Numero de modelo DZ2101A Flujo z22LPM
Voltaje de entrada 5V=1000mA Capacidad de la Bateria 800 mAh
Potencia nominal 35W Tiempo de trabajo Unos 60 minutos
Corriente de trabajo 650 mA Peso 1509
Estandar Ejecutivo GB 4706,1-2005; GB4706,15-2008 Tamaiio del Producto | 147 x 48 x 69,4 mm

Solucién de problemas

Descripcién del problema

Anilisis del problema Solucién

La baterfa esta demasiado baja | Intente encender el aparato de nuevo

No se puede encender aesa .
P! 0 el circuito esta defectuoso. después de cargarlo.

‘Compruebe la instalacion de la boquilla de
succién y del recipiente de almacenamiento.

La intensidad de la succion | Instalacion incorrecta de la
es demasiado débil boquilla de aspiracion.

Intente conectar el WiFi de nuevo.
Asegurese de que otro teléfono cercano
no esté conectado.

Céamara defectuosa La conexién WiFi ha fallado.

D&R

D1: Cosa dovrei fare se la secrezione nasale risulta asciutta e resistente?

R1: Non comprimere il naso del bambino poiché le secrezioni asciutte
potrebbero ferire la sua cavita nasale. Si consiglia di immergere dei cotton
fioc per la pulizia per bambini in acqua pulita fin quando diventino umidi e
pulire delicatamente la cavita nasale per ammorbidire le secrezioni. Oppure,
i genitori possono usare I'aspiratore nasale dopo aver fatto un bagnetto al
bambino dato che il vapore acqueo del bagno ammorbidira le secrezioni.

D2: A cosa dovrei fare attenzione quando uso un aspiratore nasale?

R2:

1) Evitare di inserire troppo in profondita 'ugello nelle narici quando si usa per
evitare di ferire accidentalmente la cavita nasale.

2) L'ugello di aspirazione andrebbe tenuto piu vicino possibile alle secrezioni,
in tal modo aspirera piu faciimente anche il muco asciutto.

3) Qualora non ci si stentisse bene mentre si usa questo prodotto, si prega di
interromperne immediatamente I'uso, di controllare se si & compiuta qualche
operazione incorretta, o se il prodotto non va bene per il vostro bambino.

D3: Cosa dovrei fare se il bambino avesse ancora una congestione nasale
dopo I'aspirazione?

R3: Se i genitori confermano che le narici sono libere da secrezioni ma il
bambino ha ancora una congestione nasale, essi possono applicare un
asciugamano caldo sul naso del bambino. Esso aiutera ad alleviare i sintomi
della congestione nasale temporaneamente. Cercate anche di regolare la
posizione del bambino: fatelo giacere sul lato sinistro quando il naso destro &
congestionato, fatelo giacere sul destro se & congestionato il lato sinistro.Cio
serviera ad alleviare temporaneamente i sintomi. In caso di qualsiasi
preoccupazione, consultate subito un medico.
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Veilleuse

Embout remplagable

Orifice d'aération

Bouton d'alimentation/de
niveau d'aspiration
Bouton d'aspiration
Rappel d'alimentation

Port de chargement

Mode d'emploi
Embout standard Embout extra fin
Adapté a I'aspiration de Adapté a l'aspiration profonde
nez peu profonds

Etape 1: Choisi: un embout adapté

Veuillez choisir un embout de taille adaptée a votre enfant. Si la fosse nasale
de I'enfant est fine ou pour une aspiration plus profonde, choisissez I'embout
fin. Choisissez I'embout standard pour une aspiration réguliere ou une fosse

nasale moins profonde.

Etape 2: Nettoyer les sécrétions nasales.

(1) Il existe trois niveaux d'intensité d'aspiration, faiblemoyen et fort. Appuyez
sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'a ce que le rappel d'alimentation
brille. Cliquez sur le bouton d'alimentation pour choisir une intensité
d'aspiration appropriée.

(2) Visez la cavité nasale pour aspirer les sécrétions et appuyez fermement
sur le bouton d'aspiration lorsque vous aspirez les sécrétions nasales.

Q&R

Q1: Que dois-je faire si les sécrétions nasales sont séches et tenaces?

R1: Ne comprimez pas le nez de votre bébé car les sécrétions séches
risquent de blesser sa fosse nasale. Il est recommandé de plonger les
cotons-tiges pour enfants dans de I'eau propre jusqu'a ce qu'ils soient
mouillés et de les essuyer doucement dans la fosse nasale pour ramollir les
sécrétions. Sinon, les parents peuvent utiliser I'aspirateur nasal apres le bain
du bébé car la vapeur d'eau du bain ramollit les sécrétions.

Q2: A quoi dois-je faire attention lorsque j'utilise un aspirateur nasal?

R2:

1) Evitez d'enfoncer I'embout d'aspiration trop profondément dans la narine
lors de I'utilisation pour ne pas blesser accidentellement la fosse nasale.

2) L'embout d'aspiration doit étre aussi proche que possible des sécrétions,
ce qui permet d'aspirer plus facilement le mucus séché.

3) Si vous avez des doutes pendant I'utilisation de ce produit, arrétez
immédiatement de ['utiliser et vérifiez s'il ne s'agit pas d'un mauvais
fonctionnement ou si le produit ne convient pas a votre bébé.

Q3: Que dois-je faire si le bébé a toujours une congestion nasale aprés
I'aspiration ?

R3: Si les parents confirment qu'il n'y a plus de sécrétions dans les narines
mais que le bébé a toujours une congestion nasale, ils peuvent appliquer une
serviette chaude sur le nez du bébé. Cela soulagera temporairement les
symptémes de la congestion nasale. Essayez également d'adapter la position
du bébé : allongez-le sur le coté gauche lorsque le nez droit est congestionné,
allongez-le sur le coté droit lorsque le nez gauche est congestionné. Cela
aura pour effet de le soulager temporairement. En cas d'inquiétude, consultez
immédiatement un médecin.

Luz de llenado

N

Boquilla reemplazable

Ventilacién

Boton de Encendido/Nivel de Succion
Botén de Succion
Recordatorio de Carga

% Puerto de Carga

—

Instruccion de Uso
Boquilla estandar Boquilla extra fina
adecuado para la succién de adecuado para la
la nariz con poca profundidad aspiracion profunda

Paso 1: Elija una boquilla adecuada.

Por favor, elija una boquilla de tamafio adecuado para su hijo. Si la cavidad
nasal del nifio es fina o para una succion mas profunda, elija la boquilla fina.
Elija la boquilla estandar para una succion regular o una cavidad nasal mas
corta. Mantenga pulsado el botén de encendido durante un rato hasta que el
recordatorio de encendido se ilumine. Pulse el boton de encendido para elegir
una intensidad de succién adecuada.

Paso 2: Limpie las secreciones nasales.

(1) Hay intensidades de succién de tres niveles: débil, medio y fuerte.
Mantenga presionado durante un tiempo hasta que brille el recordatorio de
encendido. Haga clic en el botdn de encendido para elegir una intensidad de
succién adecuada.

(2) Apunte a la cavidad nasal para succionar las secreciones y presione
constantemente el botén de succién cuando succione las secreciones
nasales.

Preguntas y respuestas

P1: ;Qué debo hacer si la secrecion nasal es seca y persistente?

R1: No comprima la nariz del bebé porque las secreciones secas pueden
dafiar su cavidad nasal. Se recomienda sumergir los bastoncillos de algodén
para nifios en agua limpia hasta que se mojen y limpiarlos suavemente en la
cavidad nasal para ablandar las secreciones. Si no, los padres pueden
utilizar el aspirador nasal después del bafio del bebé, ya que el vapor de agua
del bafo ablanda las secreciones.

P2: ;A qué hay que prestar atencion cuando se utiliza un aspirador nasal?
R2:

1) Evite introducir la boquilla de succién demasiado profunda en la fosa nasal
cuando lo utilice para evitar dafiar accidentalmente la cavidad nasal.

2) La boquilla de succién debe estar lo mas cerca posible de las secreciones,
y aspirara mas facilmente la mucosidad seca.

3) Si se siente mal durante el uso de este producto, por favor deje de usarlo
inmediatamente, y compruebe si hay un funcionamiento incorrecto, o el
producto no es adecuado para su bebé.

P3: ¢ Qué debo hacer si el bebé sigue teniendo congestion nasal después de
la succién?

R3: Si los padres confirman que las fosas nasales estan libres de secreciones
pero el bebé sigue teniendo congestion nasal, los padres pueden aplicar una
toalla caliente en la nariz del bebé. Esto aliviara temporalmente los sintomas
de la congestién nasal. También hay que intentar ajustar la posicion del bebé:
acostarlo sobre el lado izquierdo cuando la nariz derecha esta congestionada,
y acostarlo sobre el lado derecho cuando la nariz izquierda esta congestiona-
da. Esto le aliviara temporalmente. Si tiene alguna duda, consulte inmediata-
mente a un médico.

Dati ECM

Prodotto conforme agli standard di prova: BS EN IEC 55014-1:2021.

Emissioni

Elemento del test Metodo di prova

Disturbo Continuo

Disturbo discontinuo

Potenza campo magnetico BS EN IEC 55014-1

Potenza del disturbo

Emissioni irradiate

Immunita (BS EN IEC 55014-2)

Elemento del Test Metodo di prova

Scariche elettrostatiche IEC 61000-4-2
Transitorio veloce IEC 61000-4-4
Correnti diffuse IEC 61000-4-6
Radio frequenza campo elettromagnetico IEC 61000-4-3
Impennate IEC 61000-4-5

Cali di tensione IEC 61000-4-11
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(3) Si vous voulez interrompre I'aspiration, il suffit d'arréter d'appuyer sur le
bouton d'aspiration. L'embout d'aspiration doit étre aussi proche que possible
des sécrétions, ce qui permet d'aspirer plus facilement le mucus séché.

Remarque:

NE PAS I'utiliser pour nettoyer les autres parties du corps du bébé, comme la
cavité des oreilles, les yeux ou la cavité buccale.

Veuillez nettoyer I'embout et le bac de rangement pour éviter toute infection
bactérienne aprés chaque utilisation.

Mode veilleuse

L'aspirateur nasal dispose d'un mode veilleuse qui brille d'une lumiére colorée
pour attirer I'attention du bébé et le réconforter. Allumez I'appareil et appuyez
rapidement 4 fois sur le bouton d'alimentation pour activer ce mode.

Rappel de charge

Batterie faible : Trois voyants lumineux brillent en méme temps, ce qui signifie
que la batterie de I'appareil est faible. L'appareil s'éteint automatiquement
aprés 90 secondes.

Chargement : Trois voyants lumineux s'allumant en cercle signifient que
I'appareil est en cours de chargement.

Pleine charge : Trois voyants lumineux brillants de fagon continue et simultanée
signifient que la batterie de I'appareil est pleine.

Arrét automatique

L'aspirateur s'arréte automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 10 minutes
aprés sa mise en marche.

34

Informations sur la CEM

Le produit est conforme a la (aux) norme(s) d'essai:
BS EN IEC 55014-1:2021.

Emission

Critéres d'essai Méthode d'essai

Perturbation continue

Perturbation discontinue

Intensité du champ magnétique BS EN IEC 55014-1

Puissance de la perturbation

Emission rayonnée

Immunité (BS EN IEC 55014-2)

Criteres d'essai Méthode d'essai

Décharges électrostatiques IEC 61000-4-2
Transitoires rapides IEC 61000-4-4
Courants parasites IEC 61000-4-6
Champ électromagnétique de radiofréquence IEC 61000-4-3
Surtensions IEC 61000-4-5

Chutes de tension IEC 61000-4-11
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(3) Si desea pausar la succion, simplemente deje de presionar el boton de
succion. La boquilla de succién debe estar lo mas cerca posible de las
secreciones, y succionara la mucosidad seca mas facilmente.

Nota:

Si no puede conectar el WiFi con éxito, por favor, compruebe si varios teléfonos
tienen abierta la configuracion del WiFi al mismo tiempo. El aspirador se
conectara por defecto principalmente con el teléfono inteligente que se haya
conectado previamente con él. Es mejor mantener desactivada la funcion WiFi
de otros teléfonos si quiere conectar el aspirador con un teléfono que nunca se
ha conectado antes.

Modo de luz nocturna

El aspirador nasal tiene un modo de luz nocturna que brilla con una luz de
colores para atraer la atencion del bebé y aplacarlo. Encienda el dispositivo y
pulse rapidamente el botén de encendido 4 veces para obtener este modo..

Recordatorio de Carga

Bateria baja: Tres luces indicadoras brillando al mismo tiempo significan que el
dispositivo tiene poca bateria y se apagara automaticamente después de 90
segundos.

Carga: Tres luces indicadoras brillando circularmente significa que el dispositivo
se esta cargando.

Carga completa: Tres luces indicadoras brillando de forma constante al mismo
tiempo significa que el dispositivo tiene la bateria llena.

Apagado Automatico

El aspirador se apagara automaticamente si no se utiliza durante 10 minutos
después de encenderlo.
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Informacion sobre EMC

El producto se ajusta a la(s) norma(s) de ensayo(s):
BS EN IEC 55014-1:2021.

Emision

Elemento de prueba Método de prueba

Perturbacién continua

Perturbacion discontinua

Intensidad del campo magnético BS EN IEC 55014-1

Potencia de la perturbacién

Emisién radiada

Inmunidad (BS EN IEC 55014-2)

Elemento de prueba Método de prueba

Descargas electrostaticas IEC 61000-4-2
Transitorios rapidos IEC 61000-4-4
Corrientes infecciosas IEC 61000-4-6
Campo electromagnético de radiofrecuencia IEC 61000-4-3
Sobretensiones IEC 61000-4-5

Bajas de tension IEC 61000-4-11
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Spiegazione dei simboli
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Domande o commenti?

E-mail: service@healthcare-manager.com
Distribuito da: Easy Healthcare Corporation
360 Shore Dr. Burr Ridge, IL US 60527
Made in China

Scansiona il codice per
ottenere il manuale in
piu lingue.

uKCeEX

Nettoyage et Entretien

1. Retirer I'embout et le bac de stockage. Retirez délicatement 'embout avec
vos doigts, puis dévissez le bac de stockage en tournant dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

‘ Bac de stockage

2. Les méthodes de nettoyage sont présentées dans I'image suivante.

L'embout

@ Ringage & l'eau

@ Essuyage 4 l'alcool

@ Stérilisation & haute température (sous 220°C)

Aspirateur (corps) ¥ Bac de stockage Brosse
Essuyeravecun @ Ringage al'eau Pour le nettoyage des
chiffon souple @ Essuyage a lalcool cannelures du bac de

@ Stérilisation a haute température (sous 100°C) slorage

3. Rincez simplement I'éponge remplacable avec de I'eau, ne la désinfectez pas
a haute température. Si vous devez remplacer I'éponge, vous pouvez vous
référer a I'étape 1 pour dévisser le bac de rangement et placer I'éponge de
rechange gratuite.

Remarque: Veuillez nettoyer I'éponge apres chaque utilisation. Si I'éponge est
trop sale pour étre nettoyée, veuillez la remplacer a temps.
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Explication des symboles
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Des questions ou des commentaires?
E-mail: service@healthcare-manager.com
Distribué par: Easy Healthcare Corporation
360 Shore Dr. Burr Ridge, IL US 60527
Made in China

Scannez le code pour
obtenir le manuel dans
d'autres langues.

gKCeX

Limpieza y Mantenimiento

1. Retire la boquilla y el recipiente de almacenamiento. Retire suavemente la
boquilla con los dedos y luego desenrosque el recipiente de almacenamiento
girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

‘ Cubo de almacenamiento

N

. Los métodos de limpieza se muestran en la siguiente imagen.

Bogquilla
@ Enjuague con agua

@ Limpieza con alcohol

@ Esterilizacion a alta temperatura (bajo 220°C)

¥

Cuerpo del Recipiente de almacenamiento Cepillo
aspirador @ Enjuague con agua Para limpiar las flautas
Limpiarconun @ Limpiar con alcohol de cubo de

pafio suave @ Esterilizacién a alta temperatura (menos de 100°C) almacenamiento

3. Enjuague la esponja reemplazable con agua, por favor no la desinfecte a alta
temperatura. Si necesita reemplazar la esponja, puede consultar el paso 1 para
desatornillar el recipiente de almacenamiento y colocar la esponja de reemplazo
de cortesia.

Nota: Por favor, limpie la esponja después de cada uso. Si la esponja esta
demasiado sucia para ser limpiada, por favor reemplacela a tiempo.
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Explicacion de los simbolos
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¢ Preguntas o comentarios?

E-mail: service@healthcare-manager.com
Distribuido por: Easy Healthcare Corporation
360 Shore Dr. Burr Ridge, IL US 60527
Made in China

Escanea el cédigo para
obtener el manual en
mas idiomas.

uKCeX
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